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Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 17.07.25 gültig.

Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

Zertifikat
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Hormonbestimmungen im Serum 
teilgenommen haben.

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Januar 2026.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:
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Ringversuch: HM3/25
im Monat: Juli 2025
Teilnehmer-Nr.: 0005131

Auflistung und Bewertung aller Ihrer Ergebnisse

Erläuterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgrösse ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit
durch die Richtlinie der Bundesärztekammer gegeben ist bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu dieser Richtlinie
(s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.
(Kennzeichnung unter B: +)

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrössen aufgeführt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.
Wenn alle untersuchten Messgrössen im Zertifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

B M E D/Dmax ZW UG OG

Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=Ihr Ergebnis, D=Abweichung (E-ZW)
Dmax=Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die
Anlage 1 der jeweils gültigen Richtlinie der BÄK.
ZW=Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze

Bewertung: + = erfüllt (Quotient | D/Dmax | <= 1.0 )
- = nicht erfüllt (Quotient | D/Dmax | > 1.0
± = Bewertung entfällt aus analytischen
oder technischen Gründen

Cortisol
[nmol/l]

+ 4 A 752 0.11 726 508 944
B 527 0.15 503 352 654

Estradiol-17beta
[pmol/l]

+ 4 A 418 0.02 415 269 561
B 600 -0.01 602 391 813

Progesteron
[nmol/l]

+ 4 A 22.4 0.32 20.1 13.0 27.2
B 32.6 0.25 29.9 19.4 40.4

Testosteron
[nmol/l]

+ 4 A 4.30 -0.05 4.38 2.84 5.92
B 15.0 0.09 14.5 9.42 19.6

Freies T3
[pmol/l]

+ 4 A 20.4 0.02 20.3 16.2 24.4
B 14.1 0 14.1 11.2 17.0

Freies T4
[pmol/l]

+ 4 A 47.4 0.12 46.2 36.9 55.5
B 23.5 0 23.5 18.8 28.2

TSH
[mU/l]

+ 4 A 1.85 -0.04 1.87 1.42 2.32
B 9.49 -0.05 9.60 7.29 12.0

DHEA-S
[µmol/l]

+ 4 A 17.4 0.34 15.5 10.0 21.0
B 14.4 0.25 13.2 8.58 17.9
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Cortisol
Alle Methoden

Erfolgsquote 97,2 % Ausreisser 1

Teilnehmerzahl 543
Probe/Einheit A Bnmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

733 499
96.8 62.8
13.2 12.6

Probe A (RMW = 726 nmol/l)

300 600 900 1200M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 543 3.09 652 731 814 6431
1 111 4 902 929 952
2 35 6 593 858 869
3 21 7 661 747 898
4 4 69 571 624 654 690 6431
4 13 32 574 633 678 718 759
4 23 3 659 669 693
4 30 245 3.09 711 742 781 885
4 40 19 85.3 767 823 875 914
4 43 55 12.3 763 861 932 1114
4 44 48 497 593 628 674 745
4 77 16 754 775 814 857 871

10 47 10 698 704 731 766 767
10 99 9 624 635 750 786 798

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (RMW = 503 nmol/l)

200 400 600 800

Alle 543 10.9 449 500 547 4389
1 111 4 577 606 635
2 35 6 577 592 869
3 21 7 409 471 677
4 4 69 367 424 450 466 4389
4 13 32 381 414 456 484 505
4 23 3 462 468 475
4 30 245 400 489 508 529 591
4 40 19 55.5 518 564 603 616
4 43 55 10.9 513 569 643 728
4 44 48 306 416 437 464 502
4 77 16 444 462 484 517 519

10 47 10 494 500 512 552 555
10 99 9 370 416 497 542 566

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 1.2 %
B 3.7 %

Andere Kits (Anzahl):
1-130(1), 2-30(1), 2-36(1), 2-41(1), 2-49(1), 2-99(1), 2-270(1), 3-54(1), 3-77(1), 4-335(2), 4-365(1), 8-04(1), 
8-77(1), 10-30(1), 10-75(1), 10-134(1), 10-135(1), 11-30(2),
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Erfolgsquote 97,1 % Ausreisser 2

Teilnehmerzahl 631
Probe/Einheit A Bpmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

410 596
54.0 63.9
13.2 10.7

Probe A (ZW = 415 [pmol/l])

200 400 600 800M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 631 18.4 378 415 443 1149
1 211 4 283 315 363
2 35 33 415 426 440 446 705
3 21 20 289 300 369 411 575
3 54 5 139 309 460
4 4 75 359 388 422 468 602
4 13 52 378 401 427 441 523
4 30 258 18.4 393 415 433 690
4 40 22 368 380 409 435 491
4 43 61 312 379 415 455 543
4 44 45 222 282 380 433 539
4 77 22 349 354 370 389 400

10 47 5 440 539 1149
10 99 7 284 381 617

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (ZW = 602 [pmol/l])

300 600 900

Alle 631 36.7 550 602 635 1314
1 211 4 383 470 514
2 35 33 587 617 624 631 863
3 21 20 444 460 522 582 635
3 54 5 411 506 642
4 4 75 499 551 588 627 784
4 13 52 579 596 628 657 698
4 30 258 457 577 602 628 738
4 40 22 536 573 605 640 672
4 43 61 518 593 626 661 767
4 44 45 389 453 536 597 811
4 77 22 521 527 545 566 594

10 47 5 635 778 1314
10 99 7 466 574 906

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 0.7 %
B -0.3 %

Andere Kits (Anzahl):
1-111(3), 1-130(1), 2-21(1), 2-36(1), 2-43(1), 2-99(1), 2-270(1), 3-77(1), 3-99(1), 4-54(3), 4-228(1), 4-365(1), 
8-04(1), 8-77(1), 10-30(1), 10-135(1), 11-30(2),
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Erfolgsquote 99,1 % Ausreisser 0

Teilnehmerzahl 570
Probe/Einheit A Bnmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

20.7 29.6
2.59 4.14
12.5 14.0

Probe A (RMW = 20.1 nmol/l)

10 20 30M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 570 11.4 17.9 21.3 23.2 33.7
2 35 33 18.4 18.5 18.7 18.8 18.9
3 21 16 18.2 18.4 20.4 21.7 22.8
3 54 3 21.8 24.2 27.0
4 4 74 11.4 20.7 21.6 22.6 24.5
4 13 44 14.2 16.4 18.4 20.5 21.7
4 30 219 19.8 21.7 22.8 23.9 27.7
4 40 22 15.7 16.3 17.2 17.8 19.1
4 43 59 15.1 16.5 17.4 18.4 19.5
4 44 43 15.4 17.6 18.5 20.0 24.1
4 77 15 17.8 19.4 21.0 21.9 23.4

10 47 13 19.6 20.4 21.6 23.3 25.2
10 99 7 11.7 19.7 22.8

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (RMW = 29.9 nmol/l)

20 40

Alle 570 15.2 24.5 30.8 33.4 51.8
2 35 33 23.8 24.0 24.4 24.5 24.6
3 21 16 20.6 27.6 30.1 32.6 34.4
3 54 3 33.3 37.0 40.2
4 4 74 15.2 29.6 30.9 32.3 34.3
4 13 44 20.5 23.1 25.3 29.2 31.1
4 30 219 28.5 31.4 32.8 34.6 51.8
4 40 22 22.7 23.5 24.1 26.4 26.8
4 43 59 22.6 23.5 25.3 26.7 29.1
4 44 43 21.5 23.6 25.4 27.0 34.3
4 77 15 27.0 28.7 29.8 32.1 34.2

10 47 13 28.1 29.3 32.0 33.9 34.6
10 99 7 16.2 28.5 31.4

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -1.8 %
B -0.4 %

Andere Kits (Anzahl):
1-111(2), 1-130(1), 2-21(1), 2-25(1), 2-36(2), 2-43(1), 2-99(1), 2-270(1), 3-77(1), 3-99(1), 4-54(1), 4-335(1), 
4-365(1), 8-04(1), 8-30(1), 8-77(1), 10-30(1), 10-134(1), 10-135(1), 11-30(1),
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Erfolgsquote 96,2 % Ausreisser 4

Teilnehmerzahl 746
Probe/Einheit A Bnmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

4.39 14.2
0.609 1.60
13.9 11.2

Probe A (ZW = 4.38 [nmol/l])

2 4 6 8M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 746 0.318 3.93 4.38 4.86 426
2 35 29 4.82 4.82 4.86 5.00 5.03
3 21 36 3.09 3.44 3.85 4.37 5.34
3 54 21 3.54 4.49 5.07 5.67 31.1
4 4 94 3.72 4.27 4.44 4.75 14.8
4 13 60 3.90 4.36 4.59 5.03 5.48
4 30 80 3.92 4.13 4.34 4.62 5.08
4 40 23 3.46 3.93 4.14 4.38 4.65
4 43 59 2.90 3.44 3.59 3.81 4.16
4 44 56 3.92 4.61 5.14 5.59 6.56
4 77 19 2.51 2.77 3.41 4.00 4.16

10 47 12 4.14 4.43 4.74 5.18 5.53
10 99 12 3.82 4.11 4.50 4.60 4.90
14 30 204 0.318 4.13 4.33 4.55 426

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (ZW = 14.5 [nmol/l])

5 10 15 20 25

Alle 746 1.56 12.9 14.5 15.4 21.3
2 35 29 12.8 12.8 13.2 13.2 13.4
3 21 36 1.67 11.7 13.0 14.6 16.0
3 54 21 13.0 13.6 14.7 16.5 18.8
4 4 94 4.34 14.2 15.0 15.8 17.1
4 13 60 9.59 11.0 12.1 13.1 15.1
4 30 80 13.6 14.1 14.6 15.5 16.5
4 40 23 14.1 14.7 15.6 16.5 17.4
4 43 59 1.56 14.3 15.2 16.2 17.3
4 44 56 11.5 12.6 13.9 15.4 21.3
4 77 19 5.24 9.77 11.7 12.4 12.9

10 47 12 12.3 12.4 14.3 15.2 17.2
10 99 12 11.5 13.0 13.4 14.0 14.9
14 30 204 4.68 14.1 14.6 15.2 16.6

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -0.9 %
B 2.4 %

Andere Kits (Anzahl):
1-111(4), 1-130(1), 2-36(1), 2-41(1), 2-43(1), 2-54(1), 2-99(1), 2-295(1), 3-03(1), 3-77(1), 3-159(2), 4-10(1), 
4-23(3), 4-54(4), 4-99(1), 4-335(2), 4-365(1), 8-04(1), 8-30(1), 8-77(1), 8-99(1), 10-30(1), 10-134(2), 10-135(1), 
11-30(2), 11-44(1), 11-99(3),
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Erfolgsquote 97,8 % Ausreisser 8

Teilnehmerzahl 1126
Probe/Einheit A Bpmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

18.6 12.9
2.40 1.56
12.9 12.1

Probe A [pmol/l]

10 15 20 25M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 1126 0.173 15.9 19.4 20.7 34.6
1 71 8 18.3 19.1 21.2 22.5 22.9
1 111 23 15.6 16.9 18.2 20.4 27.0
3 21 24 13.7 15.3 16.1 17.5 18.7
3 54 9 16.9 17.6 18.6 20.7 21.2
4 4 149 4.73 15.4 16.3 17.4 19.4
4 8 7 19.5 20.8 22.4
4 13 68 12.0 13.5 14.3 15.8 17.1
4 30 591 12.2 19.6 20.3 21.1 30.0
4 40 30 14.2 16.0 16.8 17.3 18.2
4 43 78 0.173 17.4 18.1 19.1 20.1
4 44 39 12.3 12.7 13.9 15.1 16.0
4 77 37 11.0 15.6 16.6 17.3 22.6
4 328 22 17.8 18.2 18.8 19.3 19.7
4 365 9 11.5 12.9 15.7 16.4 16.7

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [pmol/l]

6 9 12 15

Alle 1126 0.121 11.2 13.5 14.4 27.3
1 71 8 11.2 11.7 13.5 13.9 14.0
1 111 23 9.26 9.83 10.9 12.0 16.6
3 21 24 10.3 10.8 11.6 12.6 27.3
3 54 9 10.5 11.5 12.6 14.3 14.3
4 4 149 4.88 10.7 11.3 11.8 16.7
4 8 7 13.7 14.4 15.6
4 13 68 7.51 9.33 10.3 11.2 11.7
4 30 591 8.96 13.6 14.1 14.6 21.3
4 40 30 10.7 11.3 11.7 12.1 12.8
4 43 78 0.121 12.4 12.8 13.2 13.9
4 44 39 9.42 11.3 12.1 12.7 21.0
4 77 37 10.4 10.8 11.3 11.7 15.8
4 328 22 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2
4 365 9 8.61 10.7 12.6 14.2 15.7
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 0.4 %
B 0 %

Andere Kits (Anzahl):
1-13(1), 1-48(2), 1-49(4), 1-77(1), 1-130(1), 1-155(2), 2-35(2), 2-36(2), 2-43(1), 2-270(1), 3-99(1), 4-54(3), 
4-128(1), 4-335(3), 6-30(3), 8-04(1), 8-30(1), 11-30(2),
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Erfolgsquote 97,2 % Ausreisser 8

Teilnehmerzahl 1191
Probe/Einheit A Bpmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

42.3 21.9
7.15 2.83
16.9 12.9

Probe A [pmol/l]

20 40 60M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 1191 0.040 32.6 45.1 47.7 446
1 71 8 31.2 32.0 35.5 37.8 38.3
1 111 23 22.7 24.1 26.5 31.4 33.0
3 21 24 3.90 48.8 51.6 55.4 99.2
3 54 8 37.7 38.5 46.6 50.1 51.2
4 4 159 0.040 27.9 29.8 31.9 39.3
4 8 7 47.9 53.1 60.9
4 13 72 35.3 38.4 40.5 43.1 45.9
4 30 615 3.77 44.5 46.2 47.8 446
4 40 30 36.5 38.3 40.2 41.7 43.6
4 43 79 37.2 38.8 40.4 41.5 43.9
4 44 51 40.2 45.4 47.1 49.0 59.2
4 77 35 22.3 45.9 49.8 52.9 56.5
4 328 29 35.3 36.0 37.8 40.3 41.4
4 365 9 26.8 27.8 30.0 32.5 32.6

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [pmol/l]

10 20 30 40

Alle 1191 0.021 18.4 23.0 24.3 227
1 71 8 18.2 18.6 20.9 22.6 22.8
1 111 23 15.2 16.1 16.9 19.8 21.4
3 21 24 1.83 24.0 25.8 27.5 69.2
3 54 8 18.8 19.2 22.2 23.8 24.0
4 4 159 0.021 17.0 17.8 18.6 94.6
4 8 7 23.2 25.7 30.0
4 13 72 16.1 17.6 18.9 20.5 23.3
4 30 615 1.88 22.8 23.5 24.4 227
4 40 30 20.0 20.4 21.8 22.4 22.9
4 43 79 19.0 20.0 21.0 21.9 23.2
4 44 51 21.5 23.5 24.5 25.8 30.3
4 77 35 19.7 21.2 22.2 23.4 49.7
4 328 29 17.4 18.4 19.3 20.6 21.4
4 365 9 15.6 17.1 19.3 20.8 22.1
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 2.6 %
B -0.1 %

Andere Kits (Anzahl):
1-13(2), 1-48(1), 1-49(4), 1-77(1), 1-99(1), 1-130(1), 1-155(2), 1-211(1), 2-25(1), 2-35(3), 2-36(2), 2-43(1), 
2-54(1), 2-270(1), 3-77(1), 3-99(1), 4-54(3), 4-128(1), 4-335(3), 6-30(4), 8-04(1), 8-30(4), 11-30(2),
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Erfolgsquote 97,4 % Ausreisser 13

Teilnehmerzahl 1395
Probe/Einheit A BmU/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

1.81 9.29
0.209 1.08
11.6 11.6

Probe A [mU/l]

1 1,5 2 2,5 3M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 1395 0.180 1.59 1.82 1.97 37.5
1 111 22 1.23 1.36 1.49 1.67 1.80
2 35 20 1.40 1.40 1.50 1.51 1.52
3 21 34 1.59 1.80 1.93 2.09 2.25
3 54 18 1.63 1.68 1.84 2.06 11.1
4 4 190 0.960 1.46 1.53 1.61 7.34
4 13 84 1.48 1.66 1.74 1.85 37.5
4 30 695 1.30 1.80 1.87 1.98 9.00
4 40 16 1.60 1.65 1.76 1.82 1.90
Siem2 22 1.56 1.64 1.71 1.80 2.00
4 43 83 1.48 1.60 1.69 1.80 1.96
4 44 59 1.36 1.66 1.77 1.88 2.06
4 77 34 2.02 2.23 2.36 2.47 12.1
4 328 34 1.58 1.68 1.82 1.91 2.02

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mU/l]

6 9 12 15

Alle 1395 1.09 8.08 9.39 10.1 37.5
1 111 22 6.79 7.28 8.15 8.78 9.21
2 35 20 6.50 6.50 6.55 6.60 6.60
3 21 34 1.56 9.98 10.8 11.8 13.8
3 54 18 3.19 8.16 9.02 10.3 10.7
4 4 190 1.09 7.33 7.72 8.03 9.50
4 13 84 7.36 8.76 9.20 9.66 37.5
4 30 695 1.71 9.24 9.60 10.0 11.9
4 40 16 8.63 8.78 9.41 9.71 9.80
Siem2 22 8.42 8.63 9.09 9.60 9.93
4 43 83 8.00 8.66 9.05 9.39 10.2
4 44 59 6.93 8.45 8.99 9.77 10.9
4 77 34 2.36 11.2 12.1 12.6 13.8
4 328 34 8.45 9.16 9.57 10.3 11.1
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -1.0 %
B -1.1 %

Andere Kits (Anzahl):
1-13(1), 1-48(1), 1-49(5), 1-71(9), 1-77(1), 1-130(1), 1-155(2), 2-25(1), 2-30(1), 2-36(2), 2-128(1), 2-270(1), 
2-540(1), 3-77(1), 3-99(8), 3-159(8), 4-08(7), 4-54(3), 4-99(1), 4-128(1), 4-335(4), 4-365(9), 6-30(2), 8-04(1), 
8-30(4), 9-34(1), 9-159(2), 11-30(2), 11-33(1), 11-99(1), 11-159(1),
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Analyt

Methode

DHEA-S
Alle Methoden

Erfolgsquote 97,2 % Ausreisser 6

Teilnehmerzahl 430
Probe/Einheit A Bµmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

14.3 12.2
2.24 1.67
15.6 13.7

Probe A [µmol/l]

5 10 15 20 25M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 430 0.014 12.4 14.7 16.2 13008
3 54 3 14.7 15.3 16.8
4 4 51 12.8 13.9 14.7 15.4 17.5
4 13 34 11.4 12.3 13.3 14.3 1312
4 30 188 0.014 14.7 15.5 16.6 1613
4 40 12 10.7 11.2 12.0 12.9 13.1
4 43 35 11.0 11.5 12.0 13.1 15.1
4 44 44 8.99 12.6 13.3 14.2 15.7
4 77 23 10.5 11.3 14.6 16.6 18.4

10 47 13 10.3 10.6 11.7 13.6 12922
10 99 8 10.9 11.2 12.9 7292 13008

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [µmol/l]

5 10 15 20

Alle 430 0.012 10.6 12.4 13.8 12453
3 54 3 12.6 13.4 13.9
4 4 51 10.6 11.6 12.5 13.1 15.2
4 13 34 9.95 10.8 11.3 12.4 1329
4 30 188 0.012 12.3 13.2 14.0 1382
4 40 12 9.44 9.49 10.2 11.1 11.5
4 43 35 9.13 9.73 10.4 11.4 12.4
4 44 44 10.2 10.8 11.4 12.4 13.1
4 77 23 9.09 9.77 12.1 14.3 15.9

10 47 13 8.14 9.02 9.79 11.1 10750
10 99 8 8.86 9.37 10.8 6980 12453

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 12 %
B 9.4 %

Andere Kits (Anzahl):
1-111(1), 1-130(1), 1-211(2), 2-35(1), 2-36(1), 2-41(1), 2-43(1), 2-99(1), 2-130(1), 2-270(1), 4-54(1), 4-335(1), 
4-365(1), 6-30(1), 10-30(1), 10-75(1), 10-135(1), 11-30(1),


