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Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 15.07.25 gültig.

Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

Zertifikat
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für klinisch-chemische Analyte im Urin 
teilgenommen haben.

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Januar 2026.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:
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Ringversuch: KU3/25
im Monat: Juli 2025
Teilnehmer-Nr.: 0005131

Auflistung und Bewertung aller Ihrer Ergebnisse

Erläuterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgrösse ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit
durch die Richtlinie der Bundesärztekammer gegeben ist bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu dieser Richtlinie
(s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.
(Kennzeichnung unter B: +)

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrössen aufgeführt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.
Wenn alle untersuchten Messgrössen im Zertifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

B M E D/Dmax ZW UG OG

Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=Ihr Ergebnis, D=Abweichung (E-ZW)
Dmax=Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die
Anlage 1 der jeweils gültigen Richtlinie der BÄK.
ZW=Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze

Bewertung: + = erfüllt (Quotient | D/Dmax | <= 1.0 )
- = nicht erfüllt (Quotient | D/Dmax | > 1.0
± = Bewertung entfällt aus analytischen
oder technischen Gründen

Glucose
[mmol/l]

+ 1 A 8.11 0.52 7.27 5.66 8.88
B 0.330 0.09 0.294 0 0.678

Harnsäure
[mmol/l]

+ 1 A 0.820 -0.29 0.881 0.672 1.09
B 0.760 -0.40 0.839 0.642 1.04

Harnstoff
[mmol/l]

+ 1 A 145 0 145 114 176
B 96.4 -0.04 97.2 76.7 118

Kreatinin
[mmol/l]

+ 1 A 9.10 0.15 8.81 6.95 10.7
B 9.70 0.07 9.55 7.54 11.6

Gesamtprotein
[mg/l]

+ 4 A 591 -0.02 594 451 737
B 40.0 0.01 39.0 0 100

Albumin
[mg/l]

+ 3 A 436 0.04 431 318 544
B 11.7 0.05 11.2 0 20.0

IgG
[mg/l]

+ 2 A 47.5 0.07 46.5 32.5 60.5
B 4.00 0 4.00 0 10.0

Calcium
[mmol/l]

+ 6 A 0.890 -0.28 0.935 0.776 1.10
B 1.40 -0.08 1.42 1.17 1.67

Chlorid
[mmol/l]

+ 4 A 73.2 0.22 71.0 61.0 81.0
B 47.8 0.19 46.5 39.9 53.1

Kalium
[mmol/l]

+ 2 A 24.8 0.22 24.0 20.4 27.6
B 25.0 0.21 24.2 20.5 27.9

Magnesium
[mmol/l]

+ 2 A 2.22 -0.05 2.25 1.66 2.84
B 1.72 0.06 1.69 1.25 2.13

Natrium
[mmol/l]

+ 2 A 98.0 0.25 95.0 83.6 107
B 63.8 0.10 63.0 55.4 70.6

Phosphor, anorg.
[mmol/l]

+ 1 A 10.4 0.22 9.95 7.94 12.0
B 7.95 0.21 7.62 6.07 9.18

Osmolalität
[mosm/kg]

+ 1 A 393 0.37 376 330 422
B 278 0.37 266 234 298

pH-ST
[ohne]

+ 2 A 7,5 7,5 7 8
B 7 7,5 6,5 8

Eiweiß-ST
[ohne]

+ 2 A Ch. 4 Ch. 4 Ch. 3 Ch. 4
B Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1

Glucose-ST
[ohne]

+ 2 A Ch. 3 Ch. 3 Ch. 2 Ch. 3
B Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1

Hämoglobin-ST
[ohne]

+ 2 A Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1
B Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1

Leukozyten-ST
[ohne]

+ 2 A Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1
B Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1

Keton-ST
[ohne]

+ 2 A Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1
B Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1

B M E D/Dmax ZW UG OG

Nitrit-ST
[ohne]

+ 2 A neg neg neg neg
B neg neg neg neg

Bilirubin-ST
[ohne]

+ 2 A Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1
B Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1

spez. Gew.-ST
[g/ml]

+ 2 A 1.010 0 1.010 1.000 1.020
B 1.008 -0.20 1.010 1.000 1.020

Urobilinog.-ST
[ohne]

+ 2 A Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1
B Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1 Ch. 1
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Erfolgsquote 98,7 % Ausreisser 5

Teilnehmerzahl 499
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

7.83 0.306
0.275 0.057
3.51 18.7

Probe A (ZW = 7.27 [mmol/l])

4 6 8 10M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 499 0.078 7.58 7.84 8.07 16.9
1 4 62 7.05 7.39 7.68 7.89 8.10
1 30 323 0.078 7.65 7.88 8.10 16.9
1 38 38 6.58 7.39 7.81 8.08 8.66
1 40 9 7.38 7.38 7.55 8.05 8.05
1 43 44 0.300 7.67 7.88 8.13 8.38
1 126 4 7.86 8.15 8.52
1 328 14 7.44 7.62 7.85 8.17 8.63

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (ZW = 0.294 [mmol/l])

0 0,5 1

Alle 499 0.111 0.278 0.294 0.333 8.10
1 4 62 0.250 0.261 0.275 0.278 0.555
1 30 323 0.111 0.278 0.300 0.333 0.500
1 38 38 0.222 0.260 0.279 0.311 0.600
1 40 9 0.222 0.222 0.278 0.278 0.278
1 43 44 0.261 0.278 0.306 0.333 8.10
1 126 4 0.240 0.276 0.690
1 328 14 0.389 0.444 0.500 0.610 0.625
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 2.9 %
B 10 %

Andere Kits (Anzahl):
1-07(1), 1-128(1), 4-04(1), 4-13(1), 4-38(1),

mg/dl5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

5,0

10,0

15,0

20,0

A

B

mg/dl5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

5,0

10,0

15,0

20,0

A

B

mmol/l0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Analyt

Methode

Harnsäure
Alle Methoden

Erfolgsquote 98,5 % Ausreisser 4

Teilnehmerzahl 423
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

0.837 0.793
0.050 0.049
5.97 6.19

Probe A (RMW = 0.881 mmol/l)

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 423 0.008 0.797 0.833 0.887 803
1 4 12 0.821 0.829 0.846 0.886 0.887
1 30 20 0.008 0.779 0.821 0.842 1.78
1 43 10 0.833 0.861 0.900 0.936 0.958
1 328 7 0.869 0.923 0.976
2 30 4 0.768 0.786 0.907
3 4 36 0.595 0.810 0.833 0.858 0.900
3 30 259 0.600 0.790 0.820 0.839 803
3 38 24 0.833 0.851 0.875 0.899 0.976
3 40 7 0.860 0.950 0.976
3 43 29 0.839 0.877 0.911 0.937 0.985
3 328 3 0.867 0.954 1.07

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (RMW = 0.839 mmol/l)

0,4 0,6 0,8 1 1,2

Alle 423 0.600 0.750 0.785 0.833 729
1 4 12 0.798 0.798 0.817 0.845 0.850
1 30 20 0.726 0.753 0.773 0.813 1.69
1 43 10 0.804 0.826 0.881 0.923 0.964
1 328 7 0.827 0.881 0.964
2 30 4 0.714 0.748 0.849
3 4 36 0.774 0.792 0.804 0.830 0.857
3 30 259 0.600 0.744 0.771 0.798 729
3 38 24 0.774 0.810 0.824 0.839 0.935
3 40 7 0.738 0.911 0.930
3 43 29 0.780 0.835 0.869 0.892 0.940
3 328 3 0.860 0.947 0.984
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -0.1 %
B -1.7 %

Andere Kits (Anzahl):
1-38(2), 1-40(2), 1-128(1), 2-04(1), 2-43(1), 3-07(1), 3-126(1), 5-04(1), 5-43(1), 5-328(1),
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Erfolgsquote 96,6 % Ausreisser 4

Teilnehmerzahl 472
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

136 91.7
9.84 7.06
7.23 7.70

Probe A (RMW = 145 mmol/l)

100 150 200M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 472 4.66 129 136 143 170
1 4 10 132 132 137 142 144
1 30 41 124 128 136 143 149
1 38 4 136 143 151
1 43 12 91.0 110 134 146 148
2 30 9 4.66 79.9 136 146 149
3 4 41 121 128 136 140 154
3 30 243 15.1 128 135 142 164
3 38 26 129 134 141 144 160
3 40 6 143 149 159
3 43 28 60.8 131 139 145 146
4 30 19 120 127 135 143 150
6 30 7 127 137 143

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (RMW = 97.2 mmol/l)

60 80 100 120 140

Alle 472 10.4 86.9 91.6 96.7 141
1 4 10 88.7 89.0 92.1 95.6 95.9
1 30 41 66.1 85.2 91.6 96.0 99.0
1 38 4 89.5 96.2 102
1 43 12 80.6 85.9 94.8 97.6 141
2 30 9 86.6 88.3 92.2 97.0 97.9
3 4 41 80.1 86.8 91.1 96.3 103
3 30 243 10.4 86.6 90.9 96.6 115
3 38 26 86.2 90.4 94.2 96.9 103
3 40 6 95.6 96.4 97.2
3 43 28 41.2 87.7 91.1 96.6 100
4 30 19 83.5 86.1 90.9 97.8 103
6 30 7 85.1 90.2 98.4
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 6.8 %
B 5.2 %

Andere Kits (Anzahl):
1-40(2), 1-328(3), 2-04(2), 2-38(1), 2-328(3), 3-07(1), 3-126(1), 3-128(1), 3-328(2), 4-04(3), 4-38(1), 4-40(1), 
4-43(2), 5-04(1), 6-43(1), 6-328(1),
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Erfolgsquote 98,4 % Ausreisser 7

Teilnehmerzahl 728
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

8.85 9.34
0.474 0.487
5.35 5.21

Probe A (RMW = 8.81 mmol/l)

4 6 8 10 12 14M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 728 0.115 8.41 8.89 9.28 8938
1 4 65 7.69 8.24 8.42 8.67 8.98
1 30 283 0.115 8.60 8.96 9.37 9.81
1 38 50 8.00 8.40 8.75 9.11 9.66
1 40 7 8.57 9.10 9.90
1 43 31 7.68 7.97 8.26 8.84 9.34
1 126 8 8.59 8.65 9.01 9.16 9.21
1 328 19 8.20 8.36 8.56 8.94 10.4
2 4 22 8.18 8.33 8.49 8.78 8.93
2 30 167 6.23 8.72 9.02 9.37 8938
2 38 11 7.40 8.69 8.99 9.24 9.24
2 43 25 8.42 8.70 9.03 9.34 9.46
2 328 4 8.22 8.80 9.11
4 30 9 0.973 5.33 8.97 9.55 9.64
4 38 4 8.37 8.66 9.09

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (RMW = 9.55 mmol/l)

6 8 10 12 14

Alle 728 0 8.86 9.37 9.80 9179
1 4 65 7.05 8.69 9.01 9.21 9.58
1 30 283 0 9.02 9.50 9.90 10.4
1 38 50 8.49 8.78 9.20 9.49 10.1
1 40 7 9.03 9.46 9.77
1 43 31 8.16 8.49 8.76 9.38 9.81
1 126 8 9.14 9.15 9.47 9.76 9.78
1 328 19 8.74 8.82 8.98 9.42 10.8
2 4 22 8.64 8.74 9.03 9.33 9.43
2 30 167 6.84 9.20 9.51 9.90 9179
2 38 11 8.40 9.27 9.48 9.69 9.73
2 43 25 8.86 9.07 9.40 9.61 9.84
2 328 4 8.58 9.42 9.55
4 30 9 1.04 5.70 9.42 9.87 10.1
4 38 4 8.70 8.84 9.29
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 1.5 %
B 2.0 %

Andere Kits (Anzahl):
1-28(1), 1-99(2), 1-108(2), 1-128(1), 2-16(1), 2-40(2), 2-99(1), 2-126(3), 2-285(1), 2-335(1), 3-08(1), 3-30(1), 
4-04(2), 4-43(2), 4-129(1),
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Erfolgsquote 97,0 % Ausreisser 12

Teilnehmerzahl 618
Probe/Einheit A Bmg/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

662 42.5
101 13.6
15.2 31.9

Probe A [mg/l]

400 600 800 1000M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 618 0.840 580 607 804 59400
1 4 10 689 694 721 14819 59400
1 30 44 32.0 567 598 611 701
2 30 4 555 586 594
4 4 60 679 709 725 749 803
4 30 321 40.0 576 594 610 730
5 4 11 683 688 720 763 780
5 30 21 562 569 590 615 5910
5 38 50 760 796 826 853 900
5 40 7 786 805 840
5 43 52 60.0 770 810 838 890
5 126 6 786 830 926
5 328 18 786 813 841 858 876

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mg/l]

0 20 40 60 80 100

Alle 618 0.030 31.0 40.0 60.0 3100
1 4 10 14.0 55.0 68.0 796 3100
1 30 44 26.0 30.1 38.0 40.0 48.0
2 30 4 24.0 40.0 40.0
4 4 60 4.00 26.0 68.0 68.0 2000
4 30 321 2.90 31.0 39.0 40.0 605
5 4 11 20.0 22.1 68.0 70.0 70.0
5 30 21 28.7 30.0 36.1 42.9 378
5 38 50 20.0 38.6 41.3 46.2 61.0
5 40 7 42.6 60.0 70.0
5 43 52 47.9 60.0 60.0 70.0 800
5 126 6 24.5 30.0 34.0
5 328 18 17.6 29.2 46.0 61.8 75.0
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -0.5 %
B 2.5 %

Andere Kits (Anzahl):
1-43(1), 1-126(1), 2-04(1), 3-30(2), 4-43(1), 5-13(1), 5-53(1), 5-105(1), 5-108(1), 5-128(2), 7-40(1), 8-08(1),
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Erfolgsquote 96,2 % Ausreisser 11

Teilnehmerzahl 527
Probe/Einheit A Bmg/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

427 10.8
41.3 2.42
9.65 22.4

Probe A [mg/l]

200 400 600M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 527 3.00 399 429 460 39200
1 4 3 439 459 459
1 13 5 447 460 482
1 28 34 12.1 443 459 482 39200
1 30 3 421 429 441
2 4 48 430 453 466 480 494
2 30 308 3.00 407 424 442 4234
2 38 35 411 430 443 464 509
2 40 5 349 361 363
2 43 40 6.10 336 351 364 374
2 140 6 426 448 501
2 328 9 310 380 437 526 551
3 4 4 454 459 474
3 30 7 413 431 436
6 44 3 437 488 518

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mg/l]

0 20

Alle 527 1.09 9.90 10.8 12.0 41300
1 4 3 10.1 11.0 12.0
1 13 5 11.0 11.3 12.0
1 28 34 10.4 11.4 12.2 13.0 41300
1 30 3 10.0 10.3 10.8
2 4 48 9.70 10.9 11.7 13.0 106
2 30 308 1.09 10.0 10.7 11.5 116
2 38 35 8.97 9.60 10.7 11.2 12.0
2 40 5 5.50 7.00 7.00
2 43 40 5.00 5.70 6.40 8.00 352
2 140 6 10.8 11.5 13.9
2 328 9 7.70 9.32 11.2 12.6 12.8
3 4 4 10.4 11.2 11.7
3 30 7 10.1 11.2 12.5
6 44 3 11.0 11.4 12.7
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 1.1 %
B 4.4 %

Andere Kits (Anzahl):
1-40(1), 1-43(2), 1-140(1), 2-08(1), 2-126(2), 2-156(1), 2-335(1), 3-38(1), 3-40(2), 3-43(1), 3-328(1), 4-30(1), 
6-30(2),
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Erfolgsquote 96,9 % Ausreisser 2

Teilnehmerzahl 165
Probe/Einheit A Bmg/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

50.1 3.97
7.01 1.78
14.0 44.7

Probe A [mg/l]

20 40 60 80M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 165 3.52 45.3 50.1 55.6 63.0
1 13 10 5.06 32.2 44.5 46.2 49.0
1 28 74 3.52 50.9 53.8 57.1 60.6
1 30 3 45.6 48.1 53.5
1 43 2 55.9 56.4 56.9
2 30 59 40.0 45.0 46.5 48.1 63.0
2 140 14 44.4 47.8 50.6 55.4 56.1

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mg/l]

0 5 10 15 20

Alle 165 0.200 3.00 4.00 4.10 71.8
1 13 10 0.789 1.25 3.00 3.00 3.00
1 28 74 0.789 3.73 4.10 4.10 71.8
1 30 3 1.05 2.00 7.90
1 43 2 4.10 4.10 4.10
2 30 59 0.200 1.04 4.00 4.00 7.00
2 140 14 7.89 7.89 7.90 8.08 8.74
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 2.1 %
B 0 %

Andere Kits (Anzahl):
1-140(1), 1-328(1), 2-28(1),
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Erfolgsquote 97,4 % Ausreisser 5

Teilnehmerzahl 519
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

0.948 1.42
0.083 0.069
8.85 4.89

Probe A [mmol/l]

0,6 0,8 1 1,2 1,4M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 519 0.710 0.880 0.950 1.00 4.00
3 4 10 0.800 0.808 0.905 1.00 1.00
3 30 131 0.800 0.890 0.940 1.00 3.65
3 38 6 0.960 1.00 1.04
3 40 5 0.760 0.900 1.02
3 43 18 0.800 0.870 0.950 0.990 1.00
3 328 16 1.04 1.05 1.11 1.18 1.26
4 4 52 0.790 0.850 0.930 0.995 4.00
4 30 7 0.911 0.960 2.25
4 38 32 0.900 0.970 1.01 1.09 1.50
4 43 23 0.800 0.881 0.970 1.07 1.45
6 30 189 0.740 0.870 0.935 1.00 1.10
8 4 8 0.800 0.840 0.920 1.03 1.06
8 38 5 0.970 1.01 1.18

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mmol/l]

1 1,5 2

Alle 519 0.900 1.36 1.41 1.48 5.60
3 4 10 1.29 1.30 1.37 1.41 1.43
3 30 131 1.30 1.36 1.42 1.49 4.25
3 38 6 1.41 1.44 1.46
3 40 5 1.31 1.40 1.46
3 43 18 1.18 1.27 1.40 1.45 1.51
3 328 16 1.45 1.48 1.54 1.60 1.63
4 4 52 1.23 1.30 1.36 1.42 5.60
4 30 7 1.36 1.41 1.50
4 38 32 1.36 1.39 1.43 1.50 1.54
4 43 23 0.900 1.36 1.44 1.48 1.61
6 30 189 1.21 1.38 1.42 1.48 1.58
8 4 8 1.20 1.25 1.37 1.45 1.48
8 38 5 1.42 1.44 1.60
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -4.8 %
B -1.4 %

Andere Kits (Anzahl):
1-43(1), 1-91(1), 1-99(1), 1-134(1), 3-07(1), 3-128(1), 4-40(3), 4-126(1), 7-30(1), 7-38(1), 8-126(3), 8-134(2),
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Alle Methoden

Erfolgsquote 97,1 % Ausreisser 5

Teilnehmerzahl 428
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

75.2 49.3
8.03 4.79
10.7 9.71

Probe A [mmol/l]

50 60 70 80 90 100M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 428 54.0 69.0 73.0 84.0 101
2 30 5 63.3 69.5 72.4
4 4 61 69.0 73.0 74.2 75.4 77.0
4 30 263 55.5 68.0 71.0 73.2 97.0
4 38 38 75.0 79.2 83.5 86.8 89.0
4 40 8 83.0 83.0 84.0 87.0 87.0
4 43 40 54.0 89.0 94.0 98.6 101
4 328 9 80.6 82.6 89.0 94.0 95.0

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mmol/l]

30 40 50 60

Alle 428 4.00 45.2 47.8 54.0 103
2 30 5 42.7 46.5 49.0
4 4 61 47.0 50.6 51.8 52.4 54.0
4 30 263 34.0 44.6 46.5 48.0 84.2
4 38 38 4.00 52.2 54.0 55.0 58.0
4 40 8 53.0 53.0 53.0 53.6 54.0
4 43 40 53.7 55.4 57.4 58.9 89.0
4 328 9 56.3 58.5 62.0 69.2 70.0
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 3.1 %
B 2.8 %

Andere Kits (Anzahl):
1-358(1), 2-328(1), 4-530(1), 4-128(1),
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Analyt

Methode

Kalium
Alle Methoden

Erfolgsquote 98,3 % Ausreisser 3

Teilnehmerzahl 601
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

24.1 24.3
0.740 0.833
3.07 3.43

Probe A (ZW = 24.0 [mmol/l])

15 20 25 30M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 601 4.50 23.6 24.0 24.8 29.9
2 4 69 22.6 23.5 23.9 24.1 25.2
2 30 366 4.50 23.6 24.0 24.6 29.9
2 38 47 23.0 24.0 24.0 25.0 28.9
2 40 10 23.5 23.9 24.1 24.9 25.0
2 43 45 23.2 24.4 25.0 25.2 26.2
2 328 20 20.4 23.1 23.7 24.0 24.5
3 30 8 23.4 23.5 24.1 24.8 24.9
4 4 5 23.7 24.2 24.7
4 30 16 22.9 23.1 23.9 24.6 25.0
4 38 3 24.0 24.0 24.3

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (ZW = 24.2 [mmol/l])

15 20 25 30

Alle 601 19.5 23.9 24.2 25.0 62.0
2 4 69 23.3 23.7 24.1 24.6 28.8
2 30 366 19.5 23.9 24.2 24.9 35.2
2 38 47 23.5 24.0 24.2 25.0 28.0
2 40 10 23.6 23.8 24.3 24.9 25.1
2 43 45 23.5 24.3 24.9 25.2 26.7
2 328 20 19.8 22.8 23.8 24.4 62.0
3 30 8 23.7 23.7 24.0 25.2 25.4
4 4 5 24.0 24.5 24.8
4 30 16 23.0 23.8 24.4 25.0 25.0
4 38 3 24.0 24.0 24.5
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 3.3 %
B 3.1 %

Andere Kits (Anzahl):
1-07(1), 2-128(1), 3-04(2), 3-07(1), 3-38(1), 3-43(1), 3-126(2), 4-43(2), 5-30(1),
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Analyt

Methode

Magnesium
Alle Methoden

Erfolgsquote 97,6 % Ausreisser 1

Teilnehmerzahl 254
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

2.26 1.69
0.133 0.123
5.91 7.24

Probe A (ZW = 2.25 [mmol/l])

0,7 1,4 2,1 2,8 3,5M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 254 1.77 2.16 2.25 2.35 2.90
1 99 3 2.26 2.29 2.69
2 4 9 2.20 2.21 2.28 2.42 2.50
2 30 116 1.82 2.13 2.24 2.38 2.90
2 38 15 2.08 2.14 2.26 2.30 2.55
2 40 6 2.09 2.29 2.35
2 43 26 1.77 2.16 2.25 2.35 2.52
3 4 25 2.07 2.17 2.27 2.31 2.47
4 30 3 2.20 2.25 2.35
5 30 19 2.15 2.19 2.27 2.37 2.90
6 4 4 2.22 2.28 2.32
6 30 8 2.14 2.14 2.22 2.28 2.30
6 43 6 2.13 2.25 2.38
6 328 4 2.16 2.27 2.38

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (ZW = 1.69 [mmol/l])

1 1,5 2 2,5

Alle 254 0.795 1.60 1.69 1.76 2.36
1 99 3 1.71 1.75 2.16
2 4 9 1.60 1.60 1.64 1.84 1.92
2 30 116 1.31 1.60 1.68 1.79 2.10
2 38 15 1.59 1.60 1.64 1.71 2.05
2 40 6 0.795 1.70 1.83
2 43 26 1.58 1.60 1.71 1.79 2.36
3 4 25 1.56 1.64 1.70 1.76 1.80
4 30 3 1.60 1.69 1.72
5 30 19 1.61 1.64 1.70 1.78 2.10
6 4 4 1.64 1.70 1.73
6 30 8 1.58 1.59 1.63 1.70 1.70
6 43 6 1.63 1.70 1.80
6 328 4 1.63 1.66 1.68
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -0.8 %
B 2.3 %

Andere Kits (Anzahl):
1-91(1), 2-328(1), 3-30(1), 4-38(1), 6-38(1), 6-91(1), 6-99(2), 6-134(2),
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Methode

Natrium
Alle Methoden

Erfolgsquote 97,1 % Ausreisser 8

Teilnehmerzahl 607
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

95.3 62.6
3.20 2.11
3.36 3.36

Probe A (ZW = 95.0 [mmol/l])

80 100 120M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 607 63.0 93.0 95.0 97.0 134
2 4 71 76.0 93.0 94.1 95.8 99.0
2 30 370 63.8 93.9 95.3 97.0 134
2 38 49 90.0 93.0 94.0 96.0 100
2 40 10 91.0 91.8 92.9 94.8 95.0
2 43 45 63.0 96.5 97.9 99.1 103
2 328 20 83.3 92.0 93.0 94.3 97.0
3 30 8 94.0 94.0 95.0 96.6 97.0
4 4 3 90.0 96.0 97.0
4 30 13 92.0 92.2 95.9 97.8 100
4 38 3 93.0 94.0 94.0
5 4 3 94.0 96.0 97.0
5 30 3 94.8 95.0 95.0

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (ZW = 63.0 [mmol/l])

50 60 70 80

Alle 607 24.0 61.0 63.0 64.2 104
2 4 71 52.0 61.0 62.0 64.0 68.0
2 30 370 46.0 61.0 63.0 64.7 100
2 38 49 59.0 61.0 62.0 63.0 67.0
2 40 10 60.4 60.4 61.1 63.0 63.0
2 43 45 60.1 63.0 64.0 65.0 97.0
2 328 20 24.0 57.3 60.8 62.6 92.8
3 30 8 60.0 60.9 62.0 63.6 64.0
4 4 3 58.0 62.0 63.0
4 30 13 61.0 61.0 62.5 65.8 92.0
4 38 3 60.0 62.0 62.0
5 4 3 61.0 63.0 64.0
5 30 3 62.0 62.1 63.0
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 2.8 %
B 1.2 %

Andere Kits (Anzahl):
1-07(1), 1-30(1), 2-128(1), 3-04(2), 3-43(1), 3-126(1), 4-43(2),
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Methode

Phosphor, anorg.
Alle Methoden

Erfolgsquote 98,0 % Ausreisser 2

Teilnehmerzahl 462
Probe/Einheit A Bmmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

9.97 7.68
0.480 0.453
4.81 5.90

Probe A [mmol/l]

6 8 10 12 14M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 462 0.900 9.59 9.95 10.4 12.5
1 4 50 8.57 9.47 9.75 10.0 12.3
1 30 222 8.00 9.56 9.94 10.3 12.5
1 38 26 9.00 9.50 9.99 10.4 10.6
1 40 7 9.65 10.7 10.9
1 43 37 9.20 9.81 10.4 10.8 11.7
1 328 7 10.0 10.6 11.1
2 4 9 9.10 9.30 9.68 10.0 10.1
2 30 42 0.900 9.74 9.90 10.2 12.5
2 38 6 9.18 10.1 10.3
2 43 4 8.30 10.4 10.7
4 4 6 9.48 9.65 9.77
4 30 30 9.33 9.68 9.96 10.4 10.7

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mmol/l]

4 6 8 10

Alle 462 6.00 7.33 7.65 8.00 10.8
1 4 50 6.70 7.23 7.50 7.75 10.2
1 30 222 6.00 7.30 7.64 7.94 9.17
1 38 26 6.70 7.23 7.66 8.07 8.33
1 40 7 7.40 8.50 8.72
1 43 37 7.00 7.59 7.90 8.30 9.17
1 328 7 7.50 7.86 10.0
2 4 9 6.90 7.00 7.48 7.83 8.00
2 30 42 7.03 7.33 7.60 7.90 10.5
2 38 6 6.85 7.70 7.90
2 43 4 7.78 8.29 10.8
4 4 6 7.25 7.46 7.58
4 30 30 7.00 7.40 7.64 8.00 8.30
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 4.6 %
B 4.1 %

Andere Kits (Anzahl):
1-07(1), 1-126(3), 1-128(1), 3-08(1), 3-38(1), 4-38(3), 4-40(1), 4-43(1), 4-99(1), 4-328(3),
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Erfolgsquote 95,1 % Ausreisser 4

Teilnehmerzahl 247
Probe/Einheit A Bmosm/kg
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

373 263
16.4 16.6
4.38 6.32

Probe A [mosm/kg]

300 350 400 450 500M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 247 257 368 375 382 376000
1 7 3 373 374 378
1 30 6 347 374 378
1 33 8 370 371 380 384 384
1 64 9 362 364 372 375 376
1 99 151 257 371 376 382 376000
1 164 11 365 367 377 386 388
1 165 10 361 363 373 382 390
1 240 12 370 372 380 391 394
1 358 5 355 379 387
2 30 9 264 286 337 449 580
2 38 4 324 337 380
2 99 4 345 382 391

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mosm/kg]

200 250 300 350

Alle 247 173 258 265 269 265000
1 7 3 258 263 264
1 30 6 251 262 263
1 33 8 256 256 264 271 271
1 64 9 256 258 261 264 266
1 99 151 243 260 266 270 265000
1 164 11 256 261 263 267 272
1 165 10 255 257 265 269 270
1 240 12 257 260 264 273 278
1 358 5 264 266 269
2 30 9 173 198 220 303 394
2 38 4 215 226 269
2 99 4 230 267 283
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 4.5 %
B 4.5 %

Andere Kits (Anzahl):
1-01(1), 1-04(1), 1-49(1), 1-145(2), 1-163(1), 2-04(2), 2-145(1), 2-328(1), 3-02(1), 3-99(2), 3-164(1), 3-240(1),
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Analyt

Methode

pH-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 715

Probe A

Probe B

- - pH Wert 5
- 1 pH Wert 5,5
1 2 pH Wert 6
3 8 pH Wert 6,5

15 157 pH Wert 7
22 273 pH Wert 7,5
23 210 pH Wert 8

- - pH Wert 8,5
- - pH Wert 9

1 1 pH Wert 5
1 1 pH Wert 5,5
3 5 pH Wert 6
3 25 pH Wert 6,5

42 402 pH Wert 7
12 160 pH Wert 7,5

2 57 pH Wert 8
- - pH Wert 8,5
- - pH Wert 9

visuell optisch-automatisiert

Analyt

Methode

Eiweiß-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 702

Probe
A

negativ

schw./grenzw. pos.

positiv

stark positiv

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

1 1 2 - -

2 1 3 - 3

98 23 7 28 9

131 128 114 4 25

0

5

54

63

4

14

219

465

Probe
B

negativ

schw./grenzw. pos.

positiv

stark positiv

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

217 150 126 32 34

8 1 - - 3

6 2 - - -

1 - - - -

120

0

1

0

679

12

9

1

Analyt

Methode

Glucose-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 702

Probe
A

< 50 mg/dl

50-99 mg/dl

100-299 mg/dl

300- 999 mg/dl

>=1000 mg/dl

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

1 - 2 - -

17 28 34 17 1

211 122 89 15 21

2 - 1 - 15

- 2 - - 1

0

37

80

6

0

3

134

538

24

3

Probe
B

< 50 mg/dl

50-99 mg/dl

100-299 mg/dl

300- 999 mg/dl

>=1000 mg/dl

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

230 152 126 32 38

1 - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

122

0

0

0

0

700

1

0

0

0

Analyt

Methode

Hämoglobin-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 706

Probe
A

negativ

5 - 12 Erys/ul

13 - 50 Erys/ul

> 50 Erys/ul

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

229 152 122 32 41

2 1 3 - -

- - - - 1

- - - - -

121

1

0

1

697

7

1

1

Probe
B

negativ

5 - 12 Erys/ul

13 - 50 Erys/ul

> 50 Erys/ul

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

227 152 125 31 40

1 1 - 1 -

3 - - - 2

- - - - -

122

0

0

1

697

3

5

1
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Analyt

Methode

Leukozyten-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 705

Probe
A

negativ

5 - 50 /ul

51 - 250 /ul

> 250 /ul

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

230 152 123 32 39

1 1 - - 2

- - - - -

- - - - -

123

1

0

0

699

5

0

0

Probe
B

negativ

5 - 50 /ul

51 - 250 /ul

> 250 /ul

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

216 147 114 32 38

15 6 9 - 3

- - - - -

- - - - -

118

7

0

0

665

40

0

0

Analyt

Methode

Keton-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 697

Probe
A

negativ/Spur

5 - 49 mg/dl

>=50 mg/dl

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

232 153 124 31 36

- - - - -

- - - - -

121

0

0

697

0

0

Probe
B

negativ/Spur

5 - 49 mg/dl

>=50 mg/dl

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

231 153 124 31 36

1 - - - -

- - - - -

121

0

0

696

1

0

Analyt

Methode

Nitrit-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 700

Probe
A

negativ

positiv

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

231 153 124 32 38

1 - - - -

121

0

699

1

Probe
B

negativ

positiv

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

232 152 124 32 38

- 1 - - -

121

0

699

1

Analyt

Methode

Bilirubin-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 693

Probe
A

negativ/schwach

mittel

stark

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

230 153 121 32 37

- - - - -

- - - - -

120

0

0

693

0

0

Probe
B

negativ/schwach

mittel

stark

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

230 153 121 32 37

- - - - -

- - - - -

120

0

0

693

0

0
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Analyt

Methode

spez. Gew.-ST
Alle Methoden

Erfolgsquote 97,7 % Ausreisser 13

Teilnehmerzahl 675
Probe/Einheit A Bg/ml
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

1.01 1.01
0.003 0.003
0.315 0.299

Probe A [g/ml]

0,99 1 1,01 1,02 1,03M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 675 0.001 1.01 1.01 1.02 1.10
1 30 22 0.001 1.01 1.01 1.01 1.02
1 99 10 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02
1 145 7 1.01 1.01 1.01
2 13 16 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
2 30 225 0.001 1.01 1.01 1.02 1.10
2 33 9 1.00 1.00 1.01 1.02 1.02
2 40 123 0.001 1.01 1.01 1.02 1.03
2 43 12 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
2 64 7 1.01 1.01 1.02
2 99 19 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02
2 127 10 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02
2 145 149 0.001 1.01 1.01 1.01 1.02
2 146 33 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02
2 164 6 1.01 1.01 1.02

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [g/ml]

0,99 1 1,01 1,02 1,03

Alle 675 0.001 1.01 1.01 1.01 1.10
1 30 22 0.001 1.00 1.01 1.01 1.01
1 99 10 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
1 145 7 1.01 1.01 1.01
2 13 16 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
2 30 225 0.001 1.01 1.01 1.01 1.02
2 33 9 1.00 1.00 1.01 1.02 1.02
2 40 123 0.001 1.01 1.01 1.01 1.03
2 43 12 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
2 64 7 1.01 1.01 1.02
2 99 19 1.00 1.01 1.01 1.01 1.10
2 127 10 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
2 145 149 0.001 1.01 1.01 1.01 1.02
2 146 33 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
2 164 6 1.01 1.01 1.02
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 0 %
B 0.0 %

Andere Kits (Anzahl):
1-12(1), 1-34(1), 1-40(5), 1-64(1), 1-127(2), 1-151(1), 2-02(1), 2-12(1), 2-17(1), 2-25(1), 2-28(2), 2-34(3), 
2-37(5), 2-140(1), 2-211(1),

Analyt

Methode

Urobilinog.-ST
Alle Methoden

Teilnehmerzahl 693

Probe
A

normal

2-4 mg/dl

> 4 mg/dl

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

231 151 118 32 37

- - 3 - -

- - - - -

121

0

0

690

3

0

Probe
B

normal

2-4 mg/dl

> 4 mg/dl

Methode2 2 2 2 1
Kit30 145 40 146 30 andere alle

230 151 118 32 37

- - 3 - -

- - - - -

121

0

0

689

3

0


