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Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 03.09.25 gültig.

Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

Zertifikat
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Vitamine und Schmerzmittel im Serum 
teilgenommen haben.

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich August 2026.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:
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Ringversuch: VT2/25
im Monat: August 2025
Teilnehmer-Nr.: 0005131

Auflistung und Bewertung aller Ihrer Ergebnisse

Erläuterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgrösse ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit
durch die Richtlinie der Bundesärztekammer gegeben ist bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu dieser Richtlinie
(s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.
(Kennzeichnung unter B: +)

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrössen aufgeführt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.
Wenn alle untersuchten Messgrössen im Zertifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

B M E D/Dmax ZW UG OG

Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=Ihr Ergebnis, D=Abweichung (E-ZW)
Dmax=Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die
Anlage 1 der jeweils gültigen Richtlinie der BÄK.
ZW=Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze

Bewertung: + = erfüllt (Quotient | D/Dmax | <= 1.0 )
- = nicht erfüllt (Quotient | D/Dmax | > 1.0
± = Bewertung entfällt aus analytischen
oder technischen Gründen

Vitamin B12
[ng/l]

+ 4 A 290 -0.15 304 212 396
B 787 -0.15 824 576 1072

25-OH-Vit. D,total
[nmol/l]

+ 4 A 75.9 0.26 70.3 49.0 91.5
B 141 0.20 133 92.7 173

Folsäure
[µg/l]

+ 4 A 2.64 0.73 2.10 0 2.84
B 20.0 0 20.0 13.0 50.0

Paracetamol
[mg/l]

+ 9 A 83.0 0.00 82.9 58.0 108
B 4.50 -0.24 4.98 3.00 6.48
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Analyt

Methode

Vitamin B12
Alle Methoden

Erfolgsquote 96,4 % Ausreisser 1

Teilnehmerzahl 306
Probe/Einheit A Bng/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

287 810
46.5 104
16.2 12.8

Probe A [ng/l]

100 200 300 400 500M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 306 13.7 247 295 325 746
3 21 3 257 272 280
4 4 53 202 256 279 308 334
4 13 29 187 196 208 225 316
4 30 173 64.1 277 304 331 418
4 40 10 218 229 292 445 746
4 43 22 263 304 318 348 401
4 77 4 223 238 247
4 328 3 285 298 310

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [ng/l]

300 600 900 1200

Alle 306 8.44 733 813 882 1118
3 21 3 777 796 900
4 4 53 665 723 790 831 889
4 13 29 595 636 683 727 825
4 30 173 407 785 823 872 1118
4 40 10 255 632 872 1024 1054
4 43 22 8.44 900 981 1016 1077
4 77 4 690 818 873
4 328 3 772 777 845
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -4.4 %
B -4.3 %

Andere Kits (Anzahl):
2-21(1), 4-08(1), 4-44(1), 4-99(1), 4-128(1), 4-228(1), 4-335(2), 12-335(1),
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Analyt

Methode

25-OH-Vit. D,total
Alle Methoden

Erfolgsquote 93,4 % Ausreisser 1

Teilnehmerzahl 289
Probe/Einheit A Bnmol/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

75.5 135
15.1 23.0
20.0 17.0

Probe A [nmol/l]

50 100M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 289 1.10 65.4 72.6 86.3 227
2 5 7 49.9 52.6 98.3
3 21 7 39.8 70.8 78.8
4 4 22 69.3 73.0 77.7 82.0 83.5
4 13 11 57.5 57.7 62.3 72.4 75.8
4 23 5 78.8 83.5 85.0
4 30 138 56.4 65.7 70.3 75.7 92.8

Roche2 29 51.3 63.0 70.1 76.2 83.5
4 40 3 95.0 113 141
4 43 16 95.7 99.9 109 121 136
4 77 22 77.5 83.4 87.6 98.3 111
4 365 3 74.9 75.4 77.7

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [nmol/l]

50 100 150 200

Alle 289 1.94 118 133 151 250
2 5 7 78.7 91.5 176
3 21 7 105 108 127
4 4 22 121 126 135 143 145
4 13 11 102 108 118 128 132
4 23 5 117 128 133
4 30 138 105 123 133 143 160

Roche2 29 98.5 122 133 143 193
4 40 3 71.0 165 182
4 43 16 171 178 188 194 195
4 77 22 132 141 152 170 180
4 365 3 105 108 110
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 7.9 %
B 6.3 %

Andere Kits (Anzahl):
1-35(1), 1-53(2), 2-30(1), 2-35(1), 2-36(1), 2-53(2), 2-69(1), 2-99(1), 2-139(1), 2-141(1), 2-270(1), 3-43(2), 
3-99(1), 4-08(1), 4-10(1), 4-99(1), 4-328(1), 4-335(2), 5-34(1), 11-39(1), 11-47(1), 11-75(1),
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Folsäure
Alle Methoden

Erfolgsquote 95,9 % Ausreisser 2

Teilnehmerzahl 295
Probe/Einheit A Bµg/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

2.50 22.1
1.30 4.86
52.1 22.0

Probe A [µg/l]

2 4 6 8M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 295 1.10 1.74 2.20 2.70 20.0
4 4 53 1.80 2.20 2.36 2.77 7.30
4 13 31 3.23 4.20 5.60 7.14 9.26
4 30 168 1.10 1.74 2.10 2.35 20.0
4 40 6 1.25 1.59 2.36
4 43 24 1.36 1.57 1.75 1.97 2.25
4 77 4 1.53 1.98 2.45
4 328 3 1.70 1.80 2.20
4 335 2 1.73 1.82 1.92

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [µg/l]

10 20 30 40 50

Alle 295 2.20 20.0 20.0 25.0 273
4 4 53 18.1 20.0 20.0 20.1 25.0
4 13 31 20.0 20.0 23.4 25.1 29.1
4 30 168 2.20 20.0 20.0 26.8 39.1
4 40 6 20.0 24.0 39.8
4 43 24 19.9 23.5 24.0 45.2 48.1
4 77 4 7.79 8.62 8.90
4 328 3 19.1 22.1 22.5
4 335 2 24.0 24.0 24.0
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 25 %
B 0 %

Andere Kits (Anzahl):
4-44(1), 4-99(1), 4-128(1), 4-228(1),
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Analyt

Methode

Paracetamol
Alle Methoden

Erfolgsquote 94,5 % Ausreisser 0

Teilnehmerzahl 92
Probe/Einheit A Bmg/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

82.3 4.93
7.23 1.14
8.79 23.2

Probe A [mg/l]

50 100 150M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 92 65.0 73.7 83.4 87.8 110
2 28 3 69.0 72.2 82.0
2 30 15 68.6 71.9 83.2 87.4 91.4
2 38 4 83.0 85.8 90.6
2 43 3 79.2 82.9 85.0
2 126 4 67.6 78.9 97.8
8 30 16 72.9 74.7 80.6 87.5 92.0
9 4 5 76.0 87.3 89.0
9 30 19 65.0 72.3 82.9 88.7 110
9 38 3 78.3 87.1 94.9
9 43 5 82.6 83.6 84.5

11 99 3 69.0 84.3 85.2

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [mg/l]

2 4 6 8

Alle 92 1.20 4.16 4.98 5.70 10.0
2 28 3 5.00 5.10 7.00
2 30 15 4.63 4.69 5.00 5.20 5.74
2 38 4 4.06 5.05 5.74
2 43 3 4.00 5.00 5.10
2 126 4 3.20 4.20 5.06
8 30 16 1.20 3.51 5.00 5.12 10.0
9 4 5 3.95 4.50 5.00
9 30 19 3.00 4.12 4.98 5.85 6.19
9 38 3 4.97 5.70 6.10
9 43 5 4.16 4.70 6.00

11 99 3 4.80 5.70 7.80
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A 0.1 %
B -9.6 %

Andere Kits (Anzahl):
2-04(2), 4-04(2), 4-30(1), 7-99(1), 8-04(1), 8-43(1), 8-228(1), 9-99(1), 9-328(1), 12-99(1),


