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Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Abschlussbericht vom 19.08.25 gültig.

Dieser steht im RfB-Online System zum Download zur Verfügung.

Zertifikat
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Zytokine teilgenommen haben.

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Februar 2026.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:
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Ringversuch: ZY3/25
im Monat: August 2025
Teilnehmer-Nr.: 0005131

Auflistung und Bewertung aller Ihrer Ergebnisse

Erläuterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgrösse ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit
durch die Richtlinie der Bundesärztekammer gegeben ist bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu dieser Richtlinie
(s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.
(Kennzeichnung unter B: +)

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrössen aufgeführt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.
Wenn alle untersuchten Messgrössen im Zertifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

B M E D/Dmax ZW UG OG

Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=Ihr Ergebnis, D=Abweichung (E-ZW)
Dmax=Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die
Anlage 1 der jeweils gültigen Richtlinie der BÄK.
ZW=Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze

Bewertung: + = erfüllt (Quotient | D/Dmax | <= 1.0 )
- = nicht erfüllt (Quotient | D/Dmax | > 1.0
± = Bewertung entfällt aus analytischen
oder technischen Gründen

IL-6
[ng/l]

+ 3 A 203 -0.10 209 146 272
B 472 0.05 465 325 605

PCT
[µg/l]

+ 3 A 30.0 -0.08 30.7 21.4 40.0
B 1.50
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IL-6
Alle Methoden

Erfolgsquote 94,7 % Ausreisser 3

Teilnehmerzahl 434
Probe/Einheit A Bng/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

198 440
33.3 59.9
16.8 13.6

Probe A [ng/l]

70 140 210 280 350M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 434 73.0 166 206 218 1244
2 99 3 73.0 257 260
2 159 11 215 218 273 334 371
3 13 23 101 184 201 210 220
3 30 314 127 197 209 218 302
3 40 7 108 129 1244
3 43 28 126 132 144 156 208
3 44 29 119 133 147 160 196

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [ng/l]

200 400 600 800

Alle 434 46.4 393 454 486 1120
2 99 3 178 365 500
2 159 11 317 337 385 519 535
3 13 23 352 399 448 491 505
3 30 314 320 428 465 488 650
3 40 7 321 367 437
3 43 28 316 354 380 415 462
3 44 29 46.4 299 354 406 497
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -2.8 %
B 1.5 %

Andere Kits (Anzahl):
1-99(1), 2-10(2), 2-16(2), 2-25(2), 2-64(1), 3-99(1), 3-250(2), 3-335(2), 4-43(1), 5-30(2), 7-30(1), 7-99(1), 
9-99(1),
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Analyt

Methode

PCT
Alle Methoden

Erfolgsquote 79,1 % Ausreisser 6

Teilnehmerzahl 811
Probe/Einheit A Bµg/l
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

32.2 1.61
6.22 0.495
19.3 30.7

Probe A [µg/l]

20 40 60M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 811 1.11 27.4 30.8 37.7 29800
2 21 14 27.8 37.8 39.0 41.7 43.1
2 48 10 26.5 27.0 28.8 30.7 31.2
2 61 15 28.0 29.0 31.0 32.0 32.0
2 159 7 35.0 40.3 53.6
3 4 93 1.64 23.8 25.6 27.2 44.7
3 13 46 2.11 34.3 36.0 39.0 43.2
3 30 391 25.0 29.3 30.7 31.9 29800
3 40 12 24.7 38.7 43.1 48.8 51.0
3 43 59 1.11 43.0 45.1 48.2 55.8
3 48 97 18.1 26.9 30.3 31.7 34.1
3 77 8 20.3 21.8 26.2 29.8 30.0
3 328 8 32.1 32.7 35.3 43.1 45.5
5 12 37 25.7 32.1 39.1 48.2 69.2

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [µg/l]

0,7 1,4 2,1 2,8 3,5

Alle 811 0.020 1.05 1.61 2.14 1600
2 21 14 0.850 0.982 2.28 2.58 2.84
2 48 10 0.762 1.33 1.58 1.80 1.80
2 61 15 0.690 0.791 2.00 2.14 2.20
2 159 7 2.21 2.65 3.40
3 4 93 0.020 0.950 1.58 1.75 26.9
3 13 46 0.699 0.812 2.03 2.24 37.1
3 30 391 0.554 0.841 1.58 1.67 1600
3 40 12 0.780 1.55 2.23 2.28 2.37
3 43 59 1.01 1.43 2.38 2.55 346
3 48 97 0.630 0.807 1.58 1.67 1.91
3 77 8 1.90 1.91 1.99 2.16 2.16
3 328 8 0.800 0.840 1.81 2.26 2.40
5 12 37 1.53 1.70 2.40 2.60 2.70
Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -2.2 %
B -5.0 %

Andere Kits (Anzahl):
1-99(1), 2-99(1), 3-08(1), 3-72(1), 3-99(3), 3-128(1), 3-130(1), 3-335(2), 5-147(3),


